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Erkldrung nach Art. 5 (5) der EU-Verordnung iiber In-vitro-
Diagnostika (EU) 2017/746 (IVDR) zur Eigenherstellung
eines IVD in Gesundheitseinrichtungen

KONFORMITATSERKLARUNG

nach Art. 5 (5) der EU-Verordnung iiber In-vitro-Diagnostika (EU) 2017/746 (IVDR) zur
Eigenherstellung eines IVD in Gesundheitseinrichtungen

Um die bestmdgliche Analytik anbieten zu kénnen, vervollstdndigen wir unser Leistungsspektrum durch
Laboratory Developed Tests (LDT). Die LDTs werden auf dem neuesten technischen Stand gehalten und durch
ausgebildetes Personal durchgefiihrt und kontrolliert. Diese LDTs ermdglichen es uns, auf die spezifischen
Bedirfnisse von Patientenzielgruppen einzugehen, die auf dem angezeigten Leistungsniveau nicht durch ein
gleichartiges auf dem Markt verfligbares Produkt befriedigt werden kénnen.

Name der Produktgruppe Produkt-Code
Nachweis von Keimbahnveranderungen mittels Sanger-Sequenzierung IVDR_SANGER
Nachweis von Keimbahnveranderungen mittels Next-Generation-Sequencing IVDR_NGS
Ur.ltersuchung auf Deletionen [ Duplikationen sowie Methylierungsmuster IVDR_MLPA
mittels MLPA

Untersuc.hl.mg auf Deletionen [ Duplikationen mittels molekularer IVDR_A-CGH
Karyotypisierung (Array-CGH)

Untersuchung auf das Vorliegen von chromosomalen Verlusten [ Zugewinnen | VDR FISH

Umbauten mittels FISH
Fragmentlangenbestimmung mittels PCR IVDR_FRAG
Untersuchung auf numerische und strukturelle Chromosomenaberrationen pra-

. . [VDR_CHROM
und postnatal mittels Chromosomenbanderungsanalyse

Gesundheitseinrichtung
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Die oben aufgefiihrte Gesundheitseinrichtung erklart fiir alle in der Liste der etablierten LDTs:

a. Dieser Test wird in der Gesundheitseinrichtung hergestellt und verwendet.

b. Das Labor der Gesundheitseinrichtung entspricht der DIN EN 1SO 15189.
Die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemaB Anhang | der IVDR 2017/746
werden durch die Gesundheitseinrichtung erfillt.

d. Abweichungen von Anhang | der IVDR 2017/746 werden in den Qualititsmanagementunterlagen
des LDT begriindet und dokumentiert.

e. Die Argumentation flir die Verwendung eines im Labor entwickelten Tests ist im
Qualitatsmanagementsystem dokumentiert.

Produktklassifizierung nach Anhang VIII: Klasse C

Geschéftsfiihrer

Dr. Florian Vogel

Medizinische Leitung
PD. Dr. Moneef Shoukier
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